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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan proses pembuatan, percobaan, pengujian alat dan 

pendataan, penulis dapat menyimpulkan modul yang telah dibuat dapat bekerja 

secara baik dengan tingkat margin error 1%, hal ini masih dalam batas toleransi yang 

ditetapkan oleh badan kalibrasi yaitu sebesar 5%, sehingga modul yang penulis buat 

dapat digunakan untuk membantu user dalam melakukan kalibrasi pada centrifuge, 

dengan adanya penyimpanan data secara otomatis dan perhitungan nilai rata-rata dari 

data yang sudah tersimpan. Hal ini lebih memudahkan saat proses pengambilan data 

saat dilakukan kalibrasi. 

5.2. Saran 

Pengembangan penelitian ini dapat dilakukan pada: 

a. Memperbanyak alat yang dapat dikalibrasi, tidak hanya terbatas pada 

centrifuge saja. 

b. Mencari sensor pembaca RPM yang lebih stabil. 

c. Meningkatkan jumlah data yang dapat disimpan. 

d. Merancang modul yang lebih sederhana, baik dalam ukuran, bentuk, dan 

penggunaan rangkaian.  


