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PERANCANGAN ALAT STERILLISASI UVDENTAL KIT BERBASIS 

MICROCONTROLLER ATMega 16 

GALIH JULIANTORO 

20133010008 

ABSTRAK 

 

Dalam dunia kesehatan alat sterillisasi selalu dibutuhkan untuk 

menunjang jalannya aktifitas pekerjaan, salah satunya sterillisasi UV Dental Kit 

terkhusus untuk para dokter gigi. Dengan adanya alat sterillisasi UV Dental Kit 

maka peralatan yang biasa digunakan oleh dokter gigi dalam menjalankan 

pekerjaanya seperti bur gigi dapat di sterilkan agar meminimalisir terjadinya 

penularan penyakit antar pasien. Dalam proses sterillisasinya lama waktu yang 

di pakai adalah 15 menit.alat ini menggunakan lampu UV (ultra violet) dengan 

daya 4 watt sebanyak 2 buah lampu yang efisien memancarkan sejumlah besar 

sinar UV 253,7 nm yang memiliki aktifitas yang baik dalam membunuh kuman. 

Kata Kunci : Alat Sterillisasi UV, Dental Kit, ATMega 16 

 

 

 

 

 



 

 

PERANCANGAN ALAT STERILLISASI UVDENTAL KIT BERBASIS 

MICROCONTROLLER ATMega 16  

GALIH JULIANTORO 

20133010008 

ABSTRAK 

 

In the world of health sterillisasi toolis always needed to support the 

operations of the work activities, one of which sterillisasi UV Dental kit 

especially for the dentist. With the tol serillisasi UV Dental kit then the usual 

equipment use by dentists in carriyingimprovements such as bur teth can steril 

in order to minimize the occurrence of diseasetransmission between patients. In 

the process sterillisasi long in use is 15 minutes. This tool using UV light 

(ultraviolet) with 4watt of power as much as 2 pieces of efficient light emit a large 

amount of 253.7 nm UV rays which have a good activity in killing germs. 

Key Words : Alat Sterillisasi UV Dental Kit, ATMega 16  
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