BABV
PENUTUP
A, Kesimpulan
Dari hasil perancangan dan pengujian alat didapat kesimpulan bahwa alat
ukur L-C meter telah berfungsi dengan baik. Hasil pengujian implementasi
menunjukkan bahwa:
1. Alat ukur mampu mengukur nilai induktor (L) dalam satuan pH, mH
2. Alat ukur mampu mengukur nilai kapasitor (C ) dalam satuan pF, dan nF.
3. Alat ukur mampu mengukur L dengan rata-rata kesalahan (Error) 0.39%
dan rata-rata kesalahan untuk pengukuran C sebesar 2.02%
4. Range pengukuran :
a. Untuk C dari 1 nF s.d 330 nF

b. Untuk L dari | pH s.d. 10 mH

B. Saran

Untuk menambah kemudahan pengukuran L dan C perlu ditambahkan
datalogger dengan mengkomunikasikan data L dan C ke komputer sehingga data
pengukuran dapat terpantau setiap saat.

Pada proses perhitungan dan analisa, angka-angka yang digunakan
sebaiknya menggunakan nilai yang terukur pada komponen, bukan nilai tertulis

agar hasil perhitungan dan analisanya lebih akurat.




