BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Daya yang dapat diukur dengan baik menggunakan Power Meter Digital
ini adalah sebesar 10 — 140 watt karena mempunyai prosentase kesalahan
2,40 %, sedangkan diatas 141 — 200 watt mempunyai prosentase kesalahan

7,50 %,

B. Saran
Power Meter Digital ini masih banyak sekali kekurangannya, bagi penéliti
yang akan datang dapat mengembangkan lagi terutama dalam hal :
1. Tingkat ketelitian dalam pengukuran untuk lebih diperhatikan lagi
sehingga dapat memperkecil nilai error yang terjadi.

2. Pengukuran daya yang lebih kecil dari 10 watt dan lebih besar dari
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